
   

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL SUBMINISTRAMENT D’UN 

ESPECTRÒMETRE DE MASSES (MS) I MASSES/MASSES (MS/MS) D’ALTA RESOLUCIÓ 

ACOBLAT A UNA FONT DE DESORCIÓ/IONITZACIÓ MITJANÇANT LÀSER ASSISTIDA 

PER MATRIU (MALDI) PER AL SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS I TÈCNICS DE LA 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV). 

 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE:  

L’objecte del present contracte és el subministrament d’un equip que combina un analitzador de 

masses per la detecció d’alta resolució i massa exacta (MS), acoblat a una font de 

desorció/ionització mitjançant làser assistida per matriu (MALDI) que permeti una adquisició de 

dades en mode MS i MS/MS. Aquesta configuració analítica facilitarà la identificació molecular i 

quantificació de metabòlits i pèptids petits en matrius complexes, i serà compatible amb 

l’adquisició d’experiments d’ Imaging Mass Spectrometry (MSI). 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’EQUIP 

Els requisits mínims que ha de complir l’equip són els següents:  

2.1 Font de desorció/ionització mitjançant làser assistida per matriu (MALDI)  

● Font MALDI amb làser UV (349 ó 355 nm). 

● Compatible amb espectròmetre de masses d’alta resolució. 

● Freqüència de repetició del làser en kHz d’almenys entre 0,001 - 5 kHz. 

● Mida de làser compatible amb experiments MSI de resolució lateral de 20 µm. 

● Velocitat d’escaneig del làser d’almenys 3 píxels/sec a resolució espectral màxima. 

 

2.2 Espectròmetre de masses MS 

● Analitzador de masses d’alta resolució de tipus orbitrap o temps de vol (TOF). 

● L’espectròmetre de masses ha de permetre identificar components desconeguts d’una 

mostra, determinar la massa exacta i realitzar espectres MS/MS.  

● L’espectròmetre de masses serà compatible amb la font MALDI. 

● El MS ha d’operar en mode positiu i mode negatiu. 

● La millor resolució de l’analitzador de masses (en qualsevol punt del rang de masses 

possible per a l’analitzador) ha d’assolir com a mínim els 50.000 FWHM, per a temps 

d’adquisició compatibles amb experiments de MSI. 

● Rang de masses com a mínim m/z 50-3000. 

● Capacitat per a treballar amb calibratge intern a una exactitud de massa igual o menor a 

1 ppm. 

● Almenys 10 scans per segon en mode Full Scan MS1. 
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2.3 Estació de Treball 

● L’equip es subministrarà amb tots els accessoris, maquinària i programes per al seu 

correcte funcionament. 

● Sistema d’adquisició integrat amb les capacitats necessàries per a gestionar l’equip i el 

control simultani de la font MALDI i de l’espectròmetre de masses, així com el treball amb 

les dades obtingudes, i l’emissió d’informes personalitzats. 

● El sistema haurà de disposar d’eines per a convertir arxius d’adquisició de dades en 

formats registrats a arxius lliures amb format de dades basats en formats estandarditzats 

open-source (mínim mzML i imzML). 

● El proveïdor ha de proporcionar la versió original de qualsevol actualització de software 

sense cost associat durant almenys 10 anys. 

● Un PC de sobretaula d’última generació compatibles amb l’equip, amb monitor de mínim 

24 polzades, amb els seus sistemes operatius originals i els seus CDs  originals i 

llicències corresponents. 

● Les llicències del software de control/tractament de dades, etc. de l’equip compatibles 

amb el PC ofertat. 

● Accés a almenys una llibreria d’anotació de metabòlits. 

 

2.4 Altres accessoris 

Instal·lació de l’equip i accessoris, amb tot el material (recanvis, connexions per a la instal·lació 

de gasos i connexió a l’equip, sistema elèctric) necessaris per al correcte funcionament de l’equip. 

 

3.- MANUALS I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Els licitadors hauran de presentar amb la seva oferta (al sobre C) tota aquella documentació que 

sigui necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics abans establerts, per part de 

l’equip que ofereixen. Les característiques tècniques de l’equipament i els seus accessoris 

s’acreditaran mitjançant informes, catàlegs, notes tècniques específiques de la configuració 

descrita, manuals d’usuari, o equivalents.  

Entre la documentació tècnica, s’hauran d’incloure les necessitats de serveis auxiliars per a la 

instal·lació de cada equip: aigua, potència elèctrica, gasos o altres. 

Per altra banda, un cop adjudicat el contracte i realitzat el subministrament i instal·lació, l’empresa 

adjudicatària haurà de acreditar el compliment dels requisits del plec i de la seva oferta in situ, 

en el moment de l’acte de recepció. 

 

4.- FORMACIÓ:  

L’adjudicatari proporcionarà formació al personal de la Unitat d’Anàlisi Orgànic del SRCiT i la 

Plataforma de Metabolòmica de la URV en temps i intensitat necessària per a poder conèixer les 

possibilitats i funcionament del nou sistema, així com per assegurar la plena autonomia en la 

manipulació, tractament de dades i manteniment de l’equip objecte de la present licitació. El 

programa de formació del personal es durà a terme abans que l’equip comenci a donar servei 
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efectiu i s’entendrà inclòs en el preu ofertat. Els cursos han de ser impartits per especialistes amb 

experiència acreditada pertanyents a la plantilla de l’empresa contractant. 

Aquesta formació haurà d’impartir-se en el propi lloc d’instal·lació i constarà de dues visites: La 

primera d’una durada suficient i no inferior a 3 dies per a assolir l’especialització desitjada, tant 

de la font MALDI, espectròmetre de Masses (MS) i software . Una segona visita es realitzarà un 

cop l’usuari s’hagi familiaritzat amb l’instrument i s’hauria de materialitzar dins d’un període no 

superior als 3 mesos després de la primera visita. 

 

5.- GARANTIA:  

Tot el material subministrat, incloent els programes informàtics, tindran com a mínim dos anys 

de manteniment total gratuït, susceptible de ser millorat pel licitador en la seva oferta. 

El manteniment total cobrirà: 

- Manteniment preventiu: Inclourà al menys una revisió anual en la qual es substitueixin 

totes les peces sotmeses a desgast. El cost de les peces, transport, desplaçament i ma 

d’obra hauran d’estar inclosos. 

- Manteniment correctiu: Inclourà totes les intervencions que siguin precises tant 

d’assistència física com telemàtica, així com els components o peces que fos necessari 

canviar, transport, desplaçament i ma d’obra de quants tècnics i altres professionals 

haguessin d’intervenir durant el citat període.  

 

6.- PERÍODE DE LLIURAMENT:  

12 setmanes, a partir del dia següent a la formalització del contracte (a tal efecte es considerarà 

que la data de formalització és la data en la qual l’òrgan de contractació de la URV signi 

digitalment el contracte). 

 

7.- LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ:  

Els equips hauran d’anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. 

Qualsevol desperfecte dels equips ocasionats en el transport fins al punt d’utilització correrà a 

càrrec de l’empresa proveïdora.  

L’equip es subministrarà complet, incloent tots els elements necessaris per a la correcta 

instal·lació, posada a punt i funcionament. Durant la verificació del funcionament de l’equip, 

prèviament a l’acta de recepció de l’equip, es requerirà que l’adjudicatari demostri i acrediti in situ 

que l’equip compleix amb el què s’ha establert a l’apartat 2 del present Plec Tècnic 

(Característiques tècniques de l’equip), així com les millores ofertades.   

 

Lloc d’ instal·lació: 

Servei de Recursos Científics i Tècnics 

Av. Països Catalans, 26 - Campus Sescelades,  Edifici N2 

43007 – Tarragona  

Tel.: 977 55 97 53   Fax: 977 55 8261 
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martin.yebras@urv.cat 

 

8.- NORMATIVA AMBIENTAL 

El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació de l’equip 

correrà a càrrec de l’adjudicatari.  

L’adjudicatari retirarà els residus del centre i farà un tractament d’acord amb la legislació vigent. 

 

9.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

El pressupost màxim de la licitació és de 500.000,00€, sense IVA (605.000,00€ amb IVA). 

L’import d’aquesta contractació s’imputarà a les aplicacions pressupostàries que es detallen al 

Plec de clàusules administratives particulars. 

 

10.- FINANÇAMENT MITJANÇANT FONS EUROPEUS: Si 

Tipus de fons: FEDER 

Cofinançament: 50% 

Finançat pel “Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER”, mitjançant resolució de la 

Secretaria d’Estat amb data 11/11/2019 (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020). 

 

 

Responsable del contracte 

Sònia Abelló Cros 

Tècnica de la Unitat d’Anàlisi Orgànica del Servei de Recursos Científics i Tècnics. 

Signat per: Sònia Abelló Cros - DNI 39900871B
Càrrec: Tècnica de Laboratori
Data: 09-07-2020 10:55:17

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractaciopre.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 4
 d

e 
4

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: d

75
4f

9b
60

69
a4

da
f

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

pr
e.

ur
v.

ca
t/l

ic
ita

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

d7
54

f9
b6

06
9a

4d
af

http://contractaciopre.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractaciopre.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d754f9b6069a4daf

		2020-07-09T10:55:59+0200
	tràmits contractacio




